
Cliente: Equipo Trazador:

Nro. Serie:

Nro. Serie: Marca: RAD 

Marca: Modelo: 

Modelo: Capacidad:

Rango de Torque: Unidad:

Unidad de medida: Trazabilidad: NIST-USA

PSI 

1500

4200

6200

8200
10000

Fecha de Comparación:

Fecha Prox. Comparación:

Técnico Especializado

NRO:   MP-2018-572

Observaciones: Se realiza ensayo de equipo operando correctamente. Se certifica herramienta tras 

su reparación, operando dentro de los rangos recomendados por fábrica determinándose 

"OPERATIVA"

15-06-2018

Equipo a Calibrar: Llave Hidráulica 1"

Servi-all

825

NOMINAL 

+ - 5%

181

559

868

15-12-2018

C E R T I F I C A D O    D E    C A L I B R A C I Ó N

TABLA DE PRUEBA DE TORQUE 

BANCO DE PRUEBA 

10375-6

FT-LB 

6.000 FT-L 

AWS-4050

 DESCENDENTE

1205

1330

AS:8rxf3Yt3SxUBkWzeoxGg

 

ASCENDENTE 

1091
1400

 - Mantención preventiva 

588 617

911

1148

FT-LB

MANTENCIONES REALIZADAS 

 -  Desarme, limpieza y evaluación

 - Chequeo de componentes 

M3EA1544168

HYTORC

3MXT

190-1400  LB/PIE 

+ - 5%

190 200

1470

Rotulo:

Codigo Alliot:

M-14582


